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通断模块 (3)、旋转挡片模块 (2) 共轴固定连接；所述旋转挡片模块包括绝缘部件 (21)、挡
片(22)，所述绝缘部件(21)一端与挡片(22)固定连接，所述挡片由挡叶(221)和挡片缺口
(222) 组成；所述探针高压通断模块 (3) 一端与高压电压连接，另一端与导电探针 (35) 连
接。
2.如权利要求 1 所述的耐盐液相色谱电喷雾质谱联用接口装置，其特征在于：所述与
探针高压通断模块 (3) 相连的高压电压在 -5000V 至 +5000V 范围内连续可调。
3.如权利要求 1 所述的耐盐液相色谱电喷雾质谱联用接口装置，其特征在于：所述探
针高压通断模块 (3) 包括导电半环部件 (31)、第一高压电路接头部件 (32)、第二高压电路
接头部件 (33)、第三高压电路接头部件 (34)、导电探针 (35) ；
所述第一高压电路接头部件 (32) 与高压电压连接；
所述第二高压电路接头部件 (33) 与第三高压电路接头部件 (34) 通过导线连接；
所述第三高压电路接头部件(34)与导电探针(35)的上部连接；所述绝缘部件(21)从






电半环部件 (31) 分别通过第一电刷触件 (321)、第二电刷触件 (331) 与第一高压电路接头
部件 (32)、第二高压电路接头部件 (33) 接触连接。
5.如权利要求 1 所述的耐盐液相色谱电喷雾质谱联用接口装置，其特征在于：所述液
相喷雾发生模块 (1) 包括液路喷头 (11)、气路喷头 (12)、气路管道 (13) 及液路管道 (14)，
所述液路喷头 (11) 出口端比气路喷头 (12) 出口端突出长度为 a，0mm ≤ a ≤ 1mm。
6.如权利要求 1 所述的耐盐液相色谱电喷雾质谱联用接口装置，其特征在于：所述液
相喷雾发生模块 (1) 能够调解喷雾方向与垂直方向形成角度β，0≤β≤ 180°。
7.如权利要求 1 所述的耐盐液相色谱电喷雾质谱联用接口装置，其特征在于，所述挡
叶 (221) 的数量不少于 1个。
8.如权利要求 1 所述的耐盐液相色谱电喷雾质谱联用接口装置，其特征在于：所述挡
叶 (221) 的扇形角度为 0～ 360°。
9.如权利要求 1 所述的耐盐液相色谱电喷雾质谱联用接口装置，其特征在于：所述动
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3) 离子化 ：挡叶 (221) 转至喷雾区将喷雾发生模块产生的喷雾挡住时，探针高压通断
模块(3)处于通电状态，高压电路与导电探针(35)接通，探针上的待测组分进行电离，成为
气相离子，进而进入质谱分析。
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[0002] 液质联用 (LC-MS) 又叫液相色谱 - 质谱联用技术，液相色谱 - 质谱联用主要由液




















盐样品具有非常大的耐受性。然而，一般高效液相色谱所用流速为 0.8 ～ 1mL/min，即使是
超高效液相色谱，常用的工作流速也为0.2～0.4mL/min，这远远大于PESI的采样能力(采
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模块 1、旋转挡片模块 2、探针高压通断模块 3和动力模块 4，所述动力模块与探针高压通断
模块、旋转挡片模块共轴固定连接；所述旋转挡片模块包括绝缘部件 21、挡片 22，所述绝缘
部件一端与挡片固定连接，所述挡片由挡叶221和挡片缺口222组成；所述探针高压通断模
块 3一端与高压电压连接，另一端与导电探针 35 连接。
[0007] 液相喷雾发生模块将液相样品的雾化，进入喷雾区，导电探针与雾化小液滴接触
采样，在导电探针表面形成一层薄液膜。通过选择不同扇形角度的挡片缺口或调节动力模








块包括导电半环部件 31、第一高压电路接头部件 32、第二高压电路接头部件 33、第三高压















[0011] 进一步地，所述与探针高压通断模块相连的高压电压在 -5000V 至 +5000V 范围内
连续可调。通过调节在导电探针加载不同电压的高压电场，调节样品电喷雾的程度和速度。
[0012] 进一步地，所述液相喷雾发生模块包括液路喷头 11、气路喷头 12、气路管道 13 及
液路管道 14，所述液相喷雾发生模块能够调解喷雾方向，喷雾方向与垂直方向形成角度
β，0≤β≤ 180°。喷射方向调节能够使雾化小液滴被导电探针有效捕获。
[0013] 进一步地，所述液路喷头出口端比气路喷头出口端突出长度为 a，0mm ≤ a ≤ 1mm。
[0014] 进一步地，所述挡叶的数量不少于 1个。
[0015] 进一步地，所述挡叶的扇形角度为 0～ 360°。
[0016] 进一步地，所述动力模块转速在 0～ 2000rpm 内可调。
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[0027] 图 3是本发明和普通 ESI 装置的质谱扫描效果对比图；
[0028] 图 4是本发明和普通 ESI 装置的 MRM 扫描的积分面积对比图。
[0029] 附图中的数字标记分别是：
[0030] 1: 液相喷雾发生模块；2：旋转挡片模块；3：探针高压通断模块；4：动力模块；
[0031] 11 ：液路喷头；12 ：气路喷头；13 ：气路管道；14 ：液路管道；
[0032] 21 ：绝缘部件；22 ：挡片；
[0033] 31 ：导电半环部件；32 ：第一高压电路接头部件；33 ：第二高压电路接头部件；34 ：
第三高压电路接头部件；35 ：导电探针；
[0034] 41 ：电动马达；42 ：马达出轴；43 ：绝缘连接部件






括：液相喷雾发生模块 1、旋转挡片模块 2、探针高压通断模块 3和动力模块 4；
[0038] 其中，所述液相喷雾发生模块包括液路喷头 11、气路喷头 12、气路管道 13 及液路
管道 14 ；所述液路喷头一端与液路管道接通，液路管道与液相色谱相通；所述气路喷头一
端与气路管道接通，气路通道与雾化气相连；所述液路喷头出口端比气路喷头出口端横向
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突出 1mm ；
[0039] 所述旋转挡片模块包括绝缘部件 21、挡片 22 ；所述挡片由两组挡叶 221 和挡片缺
口222组成，两组挡叶的扇形角度为90°，两者相互对称；所述绝缘部件一端与挡片固定连
接；
[0040] 所述探针高压通断模块包括导电半环部件 31、第一高压电路接头部件 32、第二高
















样品被液相色谱分离后进入喷雾发生模块的液路管道 14，从液路喷头 11 流出，雾化气经气
路管道 13 从气路喷头 12 喷出，在雾化气的作用下，液路喷头中的样品雾化成小液滴；







[0050] 与实施例 1 相同之处不再赘述，不同之处在于：所述液路喷头出口端比气路喷头
出口端突出 0.5mm，所述挡片上具有一个扇形的挡片缺口，其角度为 120 度，所述导电半环
部件的绝缘部位置与挡片缺口相对应；电动马达最高转速为 1500rpm。
[0051] 实施例 3：
[0052] 为了测试本发明的效果，采用实施例 1 所提供的装置和 Waters I Class UPLC/
Xevo TQ MS( 美国沃特世集团 )对高盐利血平 (1％ NaCl) 进行对比试验研究。
[0053] 1. 实验材料
[0054] 1.1 待测分析物
[0055] 利血平标准品 ( 中国食品药品检定研究院，北京 )，批号：100041-201213。先用
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[0059] 色谱柱：ACQUITY UPLC BEH-C18柱，填料粒径为 1.7μm ；
[0060] 流动相：采用A等度洗脱：0～ 3min 100％ A ；柱温：25℃；流速：200μL/min ；进样
量：2μL。
[0061] 质谱条件：正离子检出模式；扫描方式为正离子全扫 (FULL SCAN)、选择离子扫描
(SIR) 和多反应监测扫描 (MRM) ；用于分析的监测离子对见表 1。
[0062] 表 1针对利血平优化的 MRM 参数
[0063] 
[0064] PESI 离子源参数：雾化气流速：800L/h ；喷雾电压：1000 ～ 2500V。
[0065] ESI 离子源参数：脱溶剂气流速：500L/h ；脱溶剂气温度为 500℃；喷雾电压：
2500V。
[0066] 3 实验结果
[0067] 为了更加直观的观察 PESI 的耐盐效果，通过对比 PESI 和 ESI 装置的 MRM 扫描的
利血平的峰积分面积对比试验，观察 PESI 的耐盐效果，由表 2可以看出，PESI 装置中，利血
平的出峰时间与 ESI 一致，但其峰面积远远大于 ESI 装置 (>3 倍 )。此外，普通 ESI 的质谱
全扫描图中有很高的Na(NaCl)n
+盐离子簇的峰(图 3A)且低质量端的背景信号(一般为溶
剂中背景 ) 也受到抑制，而使用本发明所测的的质谱图中 Na(NaCl)n
+盐离子簇的信号很弱
( 图 3B-D，分析的高压分别为 1000V、2000V 和 2500V)，低质量端的溶剂背景也有很好的呈
现，即利血平的检测基本不受盐的影响且不同的电压下耐盐效果也有一定的差别，因此可
以调节电压以达到最优的耐盐效果。
[0068] 表 2 PESI 和 ESI 装置 SRM 扫描的峰面积对比
[0069] 
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[0070] 4 结论
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图 3
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图 4
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